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                                                                                                                                       Piotrków Tryb. 02.09.2010r.

SSW.XI/ZP/   254   /10

Dot.: przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostarczenie tomografu komputerowego wraz z wykonaniem adaptacji pomieszczeń w zakresie niezbędnym do zainstalowania i pracy aparatu zgodnie z wymaganiami technicznymi producenta i obowiązującymi przepisami oraz zakup systemu do diagnostyki obrazowej (RIS/PACS) wraz z integracją z HIS. Znak sprawy: 43/ZPN/10
Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Tryb. informuje, 
że do w/w postępowania wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie nr 1

Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ pkt. I.1 „Tomograf komputerowy posiadający minimum 64 warstwy akwizycyjne w czasie jednego pełnego obrotu 360º układu lampa-detektor, z możliwością rozbudowy uzyskania większej ilości warstw.”

Czy Zamawiający może potwierdzić, że wymaga zaoferowania tomografu który uzyskuje w trakcie jednego obrotu zespołu lampa-detektor minimum 64 nienakładające się warstwy? Wymaganie warstw nienakładających się pozwoli Zamawiającemu uniknąć sytuacji, w której oferowane są systemy 32-warstwowe z funkcją duplikacji warstwy w celu uzyskanie „pseudo” 64-warstw.

Odp. Zgodnie z zapisem w Załączniku Nr 2 pkt  I.1 Zamawiający wymaga zaoferowania: „Tomografu komputerowego posiadającego minimum 64 warstwy akwizycyjne w czasie jednego pełnego obrotu 360º układu lampa-detektor, z możliwością rozbudowy uzyskania większej ilości warstw”
Zamawiający w odpowiedzi na pytania z dnia 20.08.2010r. dopuścił do zaoferowania tomograf komputerowy posiadający minimum 64 warstwy akwizycyjne zarówno nienakładające się jak i nakładające się w czasie jednego pełnego obrotu 360º układu lampa-detektor, z możliwością rozbudowy o uzyskiwanie większej ilości warstw.
Pytanie nr 2

Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ pkt. IV.2 „Grubość najcieńszej warstwy przy jednoczesnej akwizycji min. 64 jednakowych warstw max.  0,65 mm.”

Czy Zamawiający może potwierdzić, że wymaga podania grubości najcieńszej warstwy przy akwizycji min. 64 warstw nienakładających się?
Odp. Zgodnie z zapisem w Załączniku Nr 2 pkt  IV.2 Zamawiający wymaga: „Grubość najcieńszej warstwy przy jednoczesnej akwizycji min. 64 jednakowych warstw max.  0,65 mm.”
Pytanie nr 3

Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ pkt. IV.4 „Zakres współczynnika pitch (y) 0,4-1,5”

Czy Zamawiający dopuści do postępowania system o zakresie współczynnika pitch 0,516 – 1,375? W związku z tym, że z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że Zamawiający nie jest zainteresowany wykonywaniem specjalistycznych badania serca, to biorąc pod uwagę wytyczne Ministra Zdrowia należy unikać wykonywania badań CT przy współczynniku pitch mniejszym od jedności (Rozporządzanie MZ z dnia 25.08.05).

Górna różnica zakresu współczynnika jest tak niewielka, że nie wpływa na szybkość badania, a zastosowanie w naszych aparatach szerokiego detektora pozwala wykonywać badania szybciej niż to jest w przypadku aparatów konkurencji ze współczynnikiem pitch 1,5.
Odp. Zamawiający dopuszcza do postępowania system o zakresie współczynnika pitch 0,516 – 1,375.
Pytanie nr 4

Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ pkt. V.19. „Oprogramowanie do oceny gęstości kości.”

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie powyższej funkcjonalności na dodatkowej specjalistycznej konsoli umieszczonej w sterowni, koło konsoli operatorskiej?
Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższej funkcjonalności na dodatkowej specjalistycznej konsoli umieszczonej w sterowni, koło konsoli operatorskiej.
Pytanie nr 5

Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ pkt. II.4 „Pojemność cieplna anody lampy min 7MHU”

Czy Zamawiający może potwierdzić, że należy podać rzeczywista pojemność anody lampy? Z opisu parametry wynika że Zamawiający nie dopuszcza podania pojemności efektywnych lub ekwiwalentów pojemności, tak więc jedynie co może podać Wykonawca to pojemność rzeczywista anody lampy.
Odp. Zgodnie z zapisem w Załączniku Nr 2 SIWZ pkt  II.4 „Pojemność cieplna anody lampy min 7MHU”, Zamawiający ma na myśli podanie rzeczywistej pojemności anody lampy.
Pytanie nr 6

Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ

W związku z tym, że ocena techniczna stanowi aż 30% kryterium oceny oferty, a ocenianych jest jedynie 5 parametrów, że czego 2 są mało istotne, czy Zamawiający wprowadzi ocenę kilku innych, istotnych parametrów wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ, o dużym znaczeniu klinicznym tj.

a) pkt. II.1 „Maksymalna moc generatora możliwa do zastosowania w protokołach klinicznych min. 60 kW.”

b) pkt. II.3 „Maksymalny prąd anodowy min. 500 mA.” 

c) pkt. III.2 „Maksymalne obciążenie stołu min. 200 kg z zachowaniem precyzji pozycjonowania ± 0.25 mm” 

d) pkt. IV.9 „Maksymalna szybkość przesuwu blatu stołu w osi Z min. 120 mm/s.”

na zasadach jakie zostały określone w innych parametrach tj. „Największa wartość 10 pkt, graniczna – 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie” ?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
Pytanie nr 7

Prosimy o potwierdzenie czy aparat  rezonansu magnetycznego C NUMARIS/4 MAGNETOM C! – SIEMENS posiada moduł list roboczych? 
Odp. Tak, aparat rezonansu magnetycznego C NUMARIS/4 MAGNETOM C! – SIEMENS posiada moduł list roboczych.
Pytanie nr 8 

Wymagania funkcjonalne RIS – pkt 10 – rejestracja: Możliwość rejestracji noworodków na nr PESEL matki. 

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie polegające na rejestracji noworodka z numerem PESEL wypełnionym zerami, wraz z rejestracją w dodatkowym polu nr PESEL matki? 
Odp. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające na rejestracji noworodka z numerem PESEL wypełnionym zerami, wraz z rejestracją w dodatkowym polu nr PESEL matki.

Pytanie nr 9 

Wymagania funkcjonalne – Archiwizacja - Automatyczne archiwizowanie badań na nośniku DVD-RAM z bezstratną kompresją zgodną ze standardem DICOM 3 – w specyfikacji zamawianego serwera nie ma napędu DVD – RAM – czy Zamawiający posada taki napęd, czy też stanowi on cześć przedmiotu zamówienia?
Odp. Zamawiający przez archiwizowanie badania na nośniku DVD-RAM rozumie automatyczne nagrywanie wyników badań dla pacjenta na urządzeniu duplikującym, które jest także przedmiotem tego postępowania.
Pytanie nr 10 

Wymagania funkcjonalne - Automatyczna archiwizacja obrazów na taśmy LTO według zadanego harmonogramu -  prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający istotnie planuje przeprowadzać archiwizację jednocześnie na taśmach LTO i płytach DVD RAM.  
Odp. Zamawiający planuje automatycznie archiwizowanie obrazów na taśmy LTO, natomiast na płyty DVD nagrywane będą wyniki badań dla pacjenta na urządzeniu duplikującym. 
Pytanie nr 11
Czy zamawiający ma na myśli tomograf o 64 rzędach detektora, generujący w jednym pełnym obrocie 64 nienakładające  się warstwy?
Odp. Zgodnie z zapisem w Załączniku Nr 2 pkt  I.1 Zamawiający wymaga zaoferowania: „Tomografu komputerowego posiadającego minimum 64 warstwy akwizycyjne w czasie jednego pełnego obrotu 360º układu lampa-detektor, z możliwością rozbudowy uzyskania większej ilości warstw”
Zamawiający w odpowiedzi na pytania z dnia 20.08.2010r. dopuścił do zaoferowania tomograf komputerowy posiadający minimum 64 warstwy akwizycyjne zarówno nienakładające się jak i nakładające się w czasie jednego pełnego obrotu 360º układu lampa-detektor, z możliwością rozbudowy o uzyskiwanie większej ilości warstw.

Pytanie nr 12
Pojemność cieplna anody lampy min 7 MHU
Czy Zamawiający ma na myśli rzeczywistą wartość fizycznej pojemności cieplnej anody?
Odp. Zgodnie z zapisem w Załączniku Nr 2 SIWZ pkt  II.4 „Pojemność cieplna anody lampy min 7MHU”, Zamawiający ma na myśli podanie rzeczywistej pojemności anody lampy.
Pytanie nr 13
Czy zamawiający w załączniku nr 4 opisując UPS o podtrzymaniu min. 20 minut ma na myśli ten sam UPS opisany w załączniku nr 3 przy serwerze? Czy zamawiający zamierza do UPS z załącznika nr 4 podłączyć serwer PACS/RIS czy też większą ilość komputerów?

Odp. Zamawiający opisując zasilacz awaryjny UPS w załączniku Nr 4 i Nr 3 miał na myśli ten sam zasilacz. 
Zamawiający wykreśla zapis w załączniku Nr 4 pkt 6: „zasilania awaryjnego systemu komputerowego aparatu – typu UPS lub równoważnego o czasie podtrzymywania pracy minimum 20 minut”

Zamawiający zamierza podłączyć do w/w UPS:

- serwer PACS/RIS,

- bibliotekę LTO4,

- swich 1-szt.

Pytanie nr 14

W dniu 20 sierpnia 2010 odpowiedzią na pytanie nr 6 Zamawiający zniósł wymóg posiadania przez system PACS deklaracji zgodności CE klasyfikującej to oprogramowanie w klasie wyrobów medycznych IIa stwierdzającej zgodność z dyrektywą Komisji Europejskiej 93/42/EEC. Zmiany wprowadzone na mocy Dyrektywy 2007/47/EC zostały przeniesione Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010. Cytowana poniżej zmiana reguły 16. (wykreślony jest fragment wykreślony z dotychczas obowiązującej reguły 16.) jednoznacznie wskazuje, że wszelkie systemy zapisu (urządzenia, oprogramowanie) przeznaczone do rejestrowania (zapisywania, utrwalania) diagnostycznych obrazów rentgenowskich winny być rejestrowane w klasie IIa. 

„4.4. Rule 16 

Non-active devices Devices specifically intended for recording of X-ray diagnostic images are in Class IIa.”

W tłumaczeniu na język polski nowe brzmienie to: 

„reguła 16 – Nieaktywne Wyroby medyczne przeznaczone specjalnie do rejestracji diagnostycznych obrazów rentgenowskich zalicza się do klasy IIa.”

Dopuszczenie przez Zamawiającego wyrobów nie spełniających zasad Dyrektywy 2007/47/EC może doprowadzić do zaoferowania oprogramowania nie spełniającego minimalnych wymogów dla celów diagnostyki. Czy Zamawiający wymaga, aby system PACS był zarejestrowany w rejestrze wyrobów medycznych w klasie min. IIa lub posiadał certyfikat CE właściwy dla urządzeń medycznych w klasie min. IIa?

Odp. Zamawiający w odpowiedzi na zapytania z dnia 20.08.2010r. zmienił zapis w Załączniku Nr 3 część I pkt 5 SIWZ na następujący : „System posiada deklaracje zgodności CE klasyfikującą oprogramowanie w klasie wyrobów medycznych.” 
Pytanie nr 15

Dotyczy pisma Zamawiającego nr SSW.XI/ZP/235/10 z dnia 20.08.2010r. 

Na pytanie jednego z wykonawców, cyt:

„Zamawiający w pkt. I.1 Załącznika nr 2 Wymagane parametry techniczne, wymaga zaoferowania tomografu komputerowego posiadającego minimum 64 warstwy akwizycyjne w czasie jednego pełnego obrotu 360O układu lampa-detektor. 

Jednocześnie w pkt IV.3 Zamawiający wymaga zaoferowania tomografu komputerowego umożliwiającego akwizycję min.64 najcieńszych, nienakładających się warstw możliwych do zebrania w czasie najkrótszego oferowanego pełnego skanu (360º).

Prosimy o potwierdzenie, czy  Zamawiający oczekuje zaoferowania tomografu komputerowego posiadającego minimum 64 warstwy akwizycyjne nienakładające się  w czasie jednego pełnego obrotu 360º układu lampa-detektor, z możliwością rozbudowy uzyskania większej ilości warstw?”

Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi, cyt:

„ Zamawiający dopuszcza do zaoferowania tomograf komputerowy posiadający minimum 64 warstwy akwizycyjne  zarówno nienakładające się, jak i nakładające się w czasie jednego pełnego obrotu 360º układu lampa- detektor, z możliwością rozbudowy o uzyskiwanie większej ilości warstw” 

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, czy w świetle udzielonej odpowiedzi należy rozumieć, że Zamawiający wymaga zaoferowania systemu minimum 64-ro rzędowego?

Odp. Zgodnie z zapisem w Załączniku Nr 2 pkt  I.1 Zamawiający wymaga zaoferowania: „Tomografu komputerowego posiadającego minimum 64 warstwy akwizycyjne w czasie jednego pełnego obrotu 360º układu lampa-detektor, z możliwością rozbudowy uzyskania większej ilości warstw”.
Pytanie nr 16
Pragniemy zauważyć, że aby pracownię TK wyposażyć w standardowe okno wglądowe (szyba ochronna z ołowiem) trzeba będzie wykonać otwór w ścianie nośnej. To samo dotyczy poszerzenia drzwi pomiędzy sterówką a salą badań, aby spełnione były przepisy (drzwi co najmniej 90cm szerokości). Takie operacje budowlane wymagają pozwolenia na budowę. Z pozwoleniem na budowę wiąże się wykonanie pełnej dokumentacji wielobranżowej ze wszystkimi uzgodnieniami (podpisy uprawnionych branżystów). Przygotowanie pełnej dokumentacji to co najmniej 3 tygodnie. W par. 5 umowy wymagane jest przedstawienie Zamawiającemu dokumentacji technicznej w ciągu 10 dni od chwili podpisania umowy. Jest to niewykonalne. 

W związku z powyższym prosimy o przedłużenie terminu na przedstawienie dokumentacji technicznej.

Odp. Zamawiający zmienia zapis w par. 5 pkt 2  umowy na: 

”2. Wykonawca w ciągu 21 dni przekaże Zamawiającemu dokumentację techniczną,  o której mowa w § 1 ust. 2”.

Pytanie nr 17
Pracownia TK znajduje się na trzeciej kondygnacji budynku głównego. Windy są małe i o niewielkiej nośności. Otoczenie budynku to albo gęsto rosnące drzewa albo zabudowa niska uniemożliwiająca ustawienie dźwigu. Prosimy szpital o wskazanie drogi transportu dla elementów o wadze do 1750 kg i wymiarach do 240cm x 100cm x 200cm.

Odp. Zamawiający informuje, że jest możliwość postawienia dźwigu. Zamawiający pozostawia wybór drogi transportu wybranemu wykonawcy. 
Pytanie nr 18
Jak długa jest droga prowadzenia kabla zasilającego z rozdzielni głównej budynku do pracowni TK? Czy szpital dysponuje wolną (zagwarantowaną) mocą przyłączeniową na poziomie 100kVA?

Odp.  Droga prowadzenia kabla zasilającego z rozdzielni głównej budynku do pracowni TK wynosi ok. 30 m. Szpital dysponuje wolną mocą przyłączeniową na poziomie 100kVA.
Pytanie nr 19
Dotyczy SIWZ pkt III. 3.

Czy Zamawiający dopuszcza przedłożenie oświadczenia producenta oferowanego sprzętu, jako potwierdzenia tych parametrów użytkowych, które nie są wymienione w materiałach informacyjnych producenta?

Odp. Zamawiający dopuszcza przedłożenie oświadczenia producenta oferowanego sprzętu, jako potwierdzenia tych parametrów użytkowych, które nie są wymienione w materiałach informacyjnych producenta. 
Pytanie nr 20

Dotyczy załącznika nr 2, Wymagane parametry techniczne pkt II.3.

Czy wymagana wartość prądu anodowego min. 500 mA musi być możliwa do ustawienia w pełnym wymaganym zakresie napięć lampy 80-135kV ?

Odp. Zamawiający wymaga wartości prądu anodowego min. 500 mA w pełnym wymaganym zakresie napięć lampy 80-135kV.
Pytanie nr 21

Dotyczy załącznika nr 2, Wymagane parametry techniczne pkt II.4.

Czy Zamawiający zaakceptuje podanie równoważnika pojemności cieplnej, w przypadku lampy o innej konstrukcji niż klasyczna, umożliwiającej chłodzenie bezpośrednie anody lampy rtg ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 22

Dotyczy załącznika nr 2, Wymagane parametry techniczne pkt IV.3

W odpowiedziach na pytania udzielonych w dniu 20.08.2010  r. Zamawiający dopuścił zarówno aparaty z warstwami nienakładającymi się jak i z warstwami nakładającymi się. Czy w związku z tym Zamawiający konsekwentnie dopuści w tym punkcie podanie ilości warstw nakładających się lub nienakładających się?

Odp. Zamawiający dopuszcza w tym punkcie podanie ilości warstw nakładających się lub nienakładających się.
Pytanie nr 23

Dotyczy załącznika nr 2, Wymagane parametry techniczne pkt V.20

Czy Zamawiający dopuszcza, aby ta funkcja była realizowana na konsoli diagnostycznej a nie na konsoli operatora, dzięki czemu umożliwi nam złożenie oferty przetargowej?

Oprogramowanie DSA działające na konsoli operatora jest charakterystyczne wyłącznie dla jednego producenta, firmy TOSHIBA. W oferowanych przez nas tomografach funkcja DSA jest realizowana na konsoli diagnostycznej, z tego względu, że badanie DSA nie wymaga pilnej oceny i obecności lekarza przy konsoli operatorskiej, tak jak np. w przypadku udaru niedokrwiennego i badania perfuzji mózgu.

Odp. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 24

Dotyczy załącznika nr 2, Wymagane parametry techniczne pkt VI.17 i VII.24

Czy Zamawiający dopuści, aby ilość nieskompresowanych obrazów możliwych do zapisania na dysku stacji diagnostycznej wynosiła min. 250.000, dzięki czemu umożliwi nam złożenie oferty przetargowej ?
W oferowanych przez nas konsolach pojemność dysku wynosi 250.000 obrazów, co wystarcza na zachowanie badań z całego miesiąca pracy, przy wykonywaniu średnio 20 badań dziennie. Ze względów bezpieczeństwa danych obrazowych konsola lekarska nie powinna stanowić podręcznego archiwum, gdyż jest to realna groźba utraty danych obrazowych. Niezależnie od tego zakres niniejszego zamówienia obejmuje system archiwizacji PACS, do którego można skierować automatycznie zapis wszystkich wykonywanych badań i w którym badania są przechowywane w sposób bezpieczny.

Odp.  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 25

Załącznik nr 9 do SIWZ, Wzór umowy.
Mając na uwadze zapowiadane przez rząd zmiany stawek podatku VAT zwracamy się z prośba o wyrażenie zgody na umieszczenie w umowie klauzuli w następującym brzmieniu:
W razie zmiany stawki podatku VAT po zawarciu umowy, dla Stron wiążąca będzie stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury, a zmiana kwoty ceny brutto z tego tytułu jest akceptowana przez Strony bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w umowie.
Pytanie nr 26

Załącznik nr 9 do SIWZ, wzór umowy.

Prosimy o usunięcie z treści SIWZ i umowy słowa „bezpłatny” lub zastąpienia go słowami „w ramach ceny sprzedaży”. Zwracamy uwagę, że bezpłatne dostawy towarów lub bezpłatne świadczenie usług może zostać potraktowane przez organa fiskalne jako darowizna, co niesie za sobą określone konsekwencje podatkowe. De facto usługi gwarancyjne nie są bezpłatne, tylko mieszczą się w ramach ceny sprzedaży i nie wiążą się z dodatkowymi opłatami.

Odp. We wzorze umowy nie występuje słowo ”bezpłatny”. 
Pytanie nr 27

Załącznik nr 9 do SIWZ, Wzór umowy § 10.
Prosimy o doprecyzowanie warunków gwarancji poprzez dopisanie dodatkowego ustępu w tym paragrafie:
Gwarancją nie są objęte:
a.  uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:
- eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,
- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.)
c. materiały eksploatacyjne z wyłączeniem lampy rentgenowskiej.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie w Załączniku Nr 9 - Wzór umowy w § 10 pkt 2:
„Gwarancją nie są objęte:
a.  uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:
- eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,
- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.)
c. materiały eksploatacyjne z wyłączeniem lampy rentgenowskiej”.

Pytanie nr 28

Załącznik nr 9 do SIWZ, Wzór umowy § 11 ust.1.a).

Wnosimy o ograniczenie kar za zwłokę do wysokości 10% wartości netto umowy. W przypadku przedłużającej się zwłoki w wykonaniu zamówienia interes Zamawiającego jest zabezpieczony poprzez karę za niewykonanie umowy, przewidzianą w § 11 ust.1.b).

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w umowie.
Pytanie nr 29

Załącznik nr 9; wzór umowy; par.3, pkt 5
Prosimy o opisanie specyfiki Zamawiającego w zakresie stosowanych materiałów do adaptacji pomieszczeń.

Odp. Zastosowane materiały przy realizacji ww. zamówienia winny spełniać wymogi dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie określone w ustawie „Prawo budowlane", jak również uwzględniać wymogi Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2006r. poz.213 nr 1568 ze zm.)

Pytanie nr 30

Załącznik nr 9; wzór umowy; par.5, pkt 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu złożenia dokumentacji, o udokumentowany czas oczekiwania na decyzje administracyjne niezbędne do prowadzenia prac adaptacyjnych.

Odp. Zamawiający zmienia zapis par. 5 pkt 2 umowy na następujący:

”2. Wykonawca w ciągu 21 dni przekaże Zamawiającemu dokumentację techniczną,  o której mowa w § 1 ust. 2”.
Pytanie nr 31

Załącznik nr 9; wzór umowy; par.6, pkt 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji całości zamówienia, o udokumentowany czas oczekiwania na decyzje administracyjne niezbędne do prowadzenia prac adaptacyjnych.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 32

Załącznik nr 9; wzór umowy; par.10, pkt 1d

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uznaje urządzenia wentylacyjne (np.: centrala wentylacyjna, wytwornice chłodu) jako wyroby gotowe.

Odp. Zamawiający uznaje urządzenia wentylacyjne tj. centrala wentylacyjna, wytwornice chłodu jako wyroby gotowe.
Pytanie nr 33

Prosimy o potwierdzenie, że konserwacja dostarczonych urządzeń w trakcie trwania gwarancji jest po stronie Wykonawcy.

Odp. Konserwacja dostarczonych urządzeń w trakcie trwania gwarancji jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 34

Załącznik nr 2; wymagane parametry techniczne

Prosimy o wskazanie lokalizacji (budynek, piętro, nr pomieszczenia) 3 konsol lekarskich (opisowych) dostarczanych wraz z Tomografem Komputerowym.

Odp. Budynek główny szpitala I piętro, gabinet lekarski. 
Pytanie nr 35

Załącznik nr 4; minimalne wymagania dotyczące pracowni; pkt 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dokona zaakceptowania lub przedstawi uwagi do koncepcji w ciągu 2 dni roboczych od daty dostarczenia koncepcji pracowni TK. Po zatwierdzeniu koncepcji wykonany projekt nie będzie podlegał zmianom.

Odp. Zamawiający dokona zaakceptowania lub przedstawi uwagi do koncepcji w ciągu 3 dni roboczych od daty dostarczenia koncepcji pracowni TK. Po zatwierdzeniu koncepcji wykonany projekt nie będzie podlegał zmianom.

Pytanie nr 36

Załącznik nr 4; minimalne wymagania dotyczące pracowni; pkt 6

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wyraża zgody na montaż urządzeń chłodniczych i ich elementów na elewacji budynku szpitala.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na montaż urządzeń chłodniczych i ich elementów na elewacji budynku szpitala.

Pytanie nr 37

Załącznik nr 4; minimalne wymagania dotyczące pracowni

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga instalacji gazów medycznych w pracowni TK.

Odp. Zamawiający nie wymaga instalacji gazów medycznych w pracowni TK
Pytanie nr 38

Załącznik nr 4; minimalne wymagania dotyczące pracowni; pkt 6

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający poprzez sformułowanie „właściwa wentylacja” rozumie min. 4-krotną wymianę powietrza w pomieszczeniach pracowni TK.

Odp. Zamawiający wymaga aby  pracownia w tym zakresie spełniała wymagania dotyczące prawidłowego funkcjonowania pracowni TK .

Pytanie nr 39

Załącznik nr 4; minimalne wymagania dotyczące pracowni; pkt 6

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod pojęciem „klimatyzacja” wymaga możliwości ochładzania pomieszczeń do temperatury 20 st. C.

Odp. Zamawiający wymaga aby  pracownia w tym zakresie spełniała wymagania dotyczące prawidłowego funkcjonowania pracowni TK .

Pytanie nr 40

Załącznik nr 4; minimalne wymagania dotyczące pracowni; pkt 6

Prosimy o wskazanie miejsca zasilania Tomografu Komputerowego z zapasem mocy 100 kVA.

Odp. Miejsce zasilania Tomografu Komputerowego z zapasem mocy 100 kVA  znajduje się w pomieszczeniu gdzie będzie instalowany tomograf.
Pytanie nr 41

Załącznik nr 4; minimalne wymagania dotyczące pracowni; pkt 6

Czy odbiory ogólne, dedykowane, zasilanie urządzeń wentylacyjnych mają być zasilane z lokalnych tablic (np. piętrowych) czy wspólnie z TK ze wskazanej stacji/rozdzielni?

Odp. Odbiory ogólne, dedykowane, zasilanie urządzeń wentylacyjnych mają być zasilane wspólnie z TK.
Pytanie nr 42

Czy wyposażenie pracowni TK (np. dozowniki, wieszaki) jest w gestii Zamawiającego?

Odp. Wyposażenie pracowni zamawiającego w dozowniki i wieszaki jest w gestii Zamawiającego.
Pytanie nr 43

Załącznik nr 4; minimalne wymagania dotyczące pracowni; pkt 7

Czy ze względu małą na powierzchnię całkowitą pracowni TK Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z sali przygotowania pacjenta na rzecz powiększonej przebieralni pacjenta?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 44
Dotyczy punktu VI.2 SIWZ

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie informacji o dostawie (wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawa została wykonana należycie) tomografu komputerowego z instalacja systemu do diagnostyki obrazowej (RIS/PACS) wraz z integracją z systemem zarządzającym jednostką (pod względem funkcjonalności równoważnym z HIS)                       w zakładzie opieki zdrowotnej niebędącym szpitalem ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 45

Dotyczy punktu VI.2 SIWZ

Czy Zamawiający dopuszcza jako potwierdzenie spełnienia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykazanie dwóch różnych dostaw : dostawy tomografu komputerowego z instalacją systemu do diagnostyki obrazowej (RIS/PACS) oraz dostawy systemu do diagnostyki obrazowej (RIS/PACS) wraz z integracją z HIS ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 46
Dotyczy Załącznika 3 do SIWZ, punktu I.2.

Czy Zamawiający rozumie poprzez tak sformułowane wymaganie, że moduł zleceń dla systemu BASIS firmy MCT Projekt fizycznie istnieje na rynku jako komercyjny produkt i każdy potencjalny oferent może go zakupić u producenta celem dostarczenia do Zamawiającego ?

Odp. Firma MCT Projekt 91-719 Łódź, ul. Zamienna 15/42 posiada moduł zleceń i jest on dostępny na rynku. 

W zakresie w/w modułu i integracji z PACS/RIS należy się kontaktować z przedstawicielem firmy Panią Urszulą Marciniak tel. 042 654 71 19 / 603 843 369 mail: umarciniak@mctprojekt.pl
Pytanie nr 47
Dotyczy Załącznika 3 do SIWZ

W SIWZ, załącznik 3, zawarte są punkty wymagające integracji z systemem HIS BASIS firmy MCT Projekt oraz funkcjonalności po stronie RIS/PACS, które wymagają interakcji z wyżej wymienionym systemem. Czy Zamawiający oczekuje, że funkcjonalności i sama integracja dostępne są w oferowanych systemach RIS/PACS już w momencie składania oferty? Czy też dopuszcza się sytuacje, że Oferent deklaruje dostarczenie ich na etapie wdrożenia oprogramowania?

Odp. Zamawiający dopuszcza sytuacje, że Wykonawca deklaruje dostarczenie na etapie wdrożenia oprogramowania.
Pytanie nr 48
Dotyczy Załącznika 3 do SIWZ

Kto ma pokrywać koszty integracji z systemem HIS - BASIS po stronie jego producenta?

Odp.  Koszty integracji z systemem HIS – BASIS ponosi Wykonawca.
Pytanie nr 49
Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ. Punktu I.5

W związku ze zmianą w dyrektywie 93/42/EEC (obowiązującą w Polsce od 21.03.2010 roku) oprogramowania związane z archiwizacją obrazów medycznych (PACS, WEB) muszą posiadać deklaracje zgodności CE klasyfikujące oprogramowanie w klasie wyrobów medycznych minimum IIa stwierdzające zgodność z dyrektywą Komisji Europejskiej 93/42/EEC, w związku z tym prosimy o zmianę brzmienia punktu na: System RIS posiada deklaracje zgodności CE klasyfikującą oprogramowanie w klasie wyrobów medycznych. System PACS oraz system WEB posiada deklaracje zgodności CE klasyfikujące oprogramowanie w klasie wyrobów medycznych minimum IIa stwierdzająca zgodność              z dyrektywą Komisji Europejskiej 93/42/EEC.
Odp. Zamawiający w odpowiedzi na zapytania z dnia 20.08.2010r. zmienił zapis w Załączniku Nr 3 część I pkt 5 SIWZ na następujący : „System posiada deklaracje zgodności CE klasyfikującą oprogramowanie w klasie wyrobów medycznych.” 
mgr inż. Roman Cichosz
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych
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