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                                                                                                                                       Piotrków Tryb. 06.09.2010r.

SSW.XI/ZP/   265    /10

Dot.: przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostarczenie tomografu komputerowego wraz z wykonaniem adaptacji pomieszczeń w zakresie niezbędnym do zainstalowania i pracy aparatu zgodnie z wymaganiami technicznymi producenta i obowiązującymi przepisami oraz zakup systemu do diagnostyki obrazowej (RIS/PACS) wraz z integracją z HIS. Znak sprawy: 43/ZPN/10
Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Tryb. informuje, 
że do w/w postępowania wpłynęło zapytanie następującej treści:

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o ponowne przeanalizowanie i weryfikację Państwa stanowiska przedstawionego w odpowiedzi na pytanie nr 21 z dnia 02.09.2010r. w sprawie dopuszczenia do podania równoważnika pojemności cieplnej anody w załączniku nr 2, Wymagane parametry techniczne pkt II.4 i traktowania tego parametru na równi z wartością rzeczywistej pojemności cieplnej anody lampy rentgenowskiej.

Odp. Zamawiający podtrzymuje odpowiedź na pytanie nr 21 z dnia 02.09.2010r.
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych
mgr inż. Roman Cichosz
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